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資料2-1．令和5年度　大腸菌群数集計表（個別）

対数値
（小数第3位）

集計結果
（実数値）

51 51

6.050 1.38E+06

0.301 9.77E+05

6.114 1.30E+06

6.829 6.75E+06

5.097 1.25E+05

個人別No. 登録番号 各社№
対数値

（小数第3位）
結果

（実数値）
大腸菌群
の確認

大腸菌
の確認

菌の検出
(測定方法)

菌の検出
（その他）

菌の確認
（その他）

菌の確認
（その他）

53 38 2菌種 1菌種 何とも 判断× 2-陽性 2-1陽性 2-陰性 1-陽性 1-陰性 ｸﾞ× ｸﾞ〇 桿菌 球菌 桿・球

Ａ 6
5.663 4.60E+05

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｂ 6
6.176 1.50E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（酵
素基質寒天培地） ● ● ●

Ｃ 6
6.255 1.80E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 8
5.869 7.40E+05

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

● ● ●

Ｂ 8
5.914 8.20E+05

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

● ● ●

Ａ 10
5.940 8.70E+05

陽性 陰性
ペトリフィルム法 その他

● ● ●

Ａ 12
6.204 1.60E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地） その他

● ● ●

Ａ 15
5.097 1.25E+05

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 17
6.243 1.75E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ●

Ａ 21
5.531 3.40E+05

陽性
ペトリフィルム法 その他 ガス産生で確認

● ● ●

Ｂ 21
5.724 5.30E+05

陽性
ペトリフィルム法 その他 ガス産生で確認

● ● ●

Ｃ 21
5.491 3.10E+05

陽性 ペトリフィルム法 その他 ガス産生で確認 ● ● ●

Ｄ 21
5.732 5.40E+05

陽性
ペトリフィルム法 その他 ガス産生の確認

● ● ●

Ａ 22
6.230 1.70E+06

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地） 推定試験のみ

● ● ●

Ａ 23-1
5.613 4.10E+05

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｂ 23-1
6.000 1.00E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ● ●

Ａ 23-2
6.041 1.10E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ● ●

Ａ 23-3
6.114 1.30E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 29 NA
6.079 1.20E+06

陽性
ペトリフィルム法 その他 確定試験まで実施

● ● ●

Ｂ 29 S
6.236 1.72E+06

陽性
ペトリフィルム法 その他 確定試験まで実施

● ● ●

Ａ 32 1
6.176 1.50E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 35
6.255 1.80E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ● ●

Ａ 36
6.114 1.30E+06

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ● ●

データ数:個別

平均

最小値

推定試験 染色 染色結果

標準偏差

中央値

最大値

陽性判定

令和5年度 細菌検査精度管理　
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資料2-1．令和5年度　大腸菌群数集計表（個別）

対数値
（小数第3位）

集計結果
（実数値）

51 51

6.050 1.38E+06

0.301 9.77E+05

6.114 1.30E+06

6.829 6.75E+06

5.097 1.25E+05

個人別No. 登録番号 各社№
対数値

（小数第3位）
結果

（実数値）
大腸菌群
の確認

大腸菌
の確認

菌の検出
(測定方法)

菌の検出
（その他）

菌の確認
（その他）

菌の確認
（その他）

53 38 2菌種 1菌種 何とも 判断× 2-陽性 2-1陽性 2-陰性 1-陽性 1-陰性 ｸﾞ× ｸﾞ〇 桿菌 球菌 桿・球

データ数:個別

平均

最小値

推定試験 染色 染色結果

標準偏差

中央値

最大値

陽性判定

Ａ 41
6.380 2.40E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地） XM-G寒天培地

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｂ 41
5.924 8.40E+05

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｃ 41
6.230 1.70E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｄ 41
6.000 1.00E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｅ 41
6.362 2.30E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 43-1
6.204 1.60E+06

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地） その他

赤色集落、ＬＢ酸生成
ガス発生

● ● ●

Ａ 43-2
6.301 2.00E+06

陽性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

BGLB培地
（ニッスイ）

● ● ●

Ａ 47-1
5.924 8.40E+05

陽性
ペトリフィルム法

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

確定検査　EMB寒天培
地、完全試験　乳糖ブ
イヨン液体培地で確認

● ● ●

Ａ 47-2
6.114 1.30E+06

陽性
ペトリフィルム法

● ● ●

Ａ 47-3
6.146 1.40E+06

陽性
ペトリフィルム法

● ● ●

Ａ 47-4
6.041 1.10E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ● ●

Ｂ 47-4
5.886 7.70E+05

陽性 陰性
ペトリフィルム法

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ● ●

Ｃ 47-4
6.079 1.20E+06

陽性 陰性
ペトリフィルム法

食品衛生検査指針に基
づき、推定・確定・完
全試験を行った。

● ● ● ●

Ａ 53 ①
6.204 1.60E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

酵素基質培地にて確認
した。 ● ● ●

Ｂ 53 ②
6.146 1.40E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｃ 53 ③ 6.114
1.30E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（デ
ソキシコレート寒
天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 55
5.845 7.00E+05

陽性 陰性
ペトリフィルム法 その他

● ● ●

Ｂ 55
5.740 5.50E+05

陽性 陰性
ペトリフィルム法 その他

● ● ●

Ａ 59
6.342 2.20E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ●

Ｂ 59
6.230 1.70E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

令和5年度 細菌検査精度管理　
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資料2-1．令和5年度　大腸菌群数集計表（個別）

対数値
（小数第3位）

集計結果
（実数値）

51 51

6.050 1.38E+06

0.301 9.77E+05

6.114 1.30E+06

6.829 6.75E+06

5.097 1.25E+05

個人別No. 登録番号 各社№
対数値

（小数第3位）
結果

（実数値）
大腸菌群
の確認

大腸菌
の確認

菌の検出
(測定方法)

菌の検出
（その他）

菌の確認
（その他）

菌の確認
（その他）

53 38 2菌種 1菌種 何とも 判断× 2-陽性 2-1陽性 2-陰性 1-陽性 1-陰性 ｸﾞ× ｸﾞ〇 桿菌 球菌 桿・球

データ数:個別

平均

最小値

推定試験 染色 染色結果

標準偏差

中央値

最大値

陽性判定

Ａ 60

Ａ 66
5.919 8.30E+05

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｂ 66
6.380 2.40E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｃ 66
5.332 2.15E+05

陽性 陰性 液体培地法　（酵
素基質培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ｄ 66
6.829 6.75E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 67
6.279 1.90E+06

陽性 陰性
ペトリフィルム法 EC その他 解説書に準じた

Ａ 69
6.362 2.30E+06

陽性 陰性
寒天平板法　（酵
素基質寒天培地） ● ● ●

Ａ 70 陽性 陽性
寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。 ● ● ●

Ｂ 70 陽性 陽性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

酵素基質培地にて確認
した。

● ● ●

Ａ 907
6.275 1.89E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

トリコロール
培地

酵素基質培地にて確認
した。 Easy Plate EC

● ● ●

Ｂ 907
6.255 1.80E+06

陽性 陰性 寒天平板法　（酵
素基質寒天培地）

トリコロール
培地

酵素基質培地にて確認
した。 Easy Plate EC

● ● ●

令和5年度 細菌検査精度管理　


